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Campo di applicazione
• Acqua di raffreddamento

Note
1. La descrizione della calibrazione, la preparazione delle soluzioni tampone e le

impostazioni del dispositivo sono descritte nelle istruzioni operative dettagliate. 
Le istruzioni operative dettagliate sono allegate al dispositivo.
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°C pH

Sciacquare l'elettrodo con
acqua distillata o deioniz-
zata e tamponare accura-
tamente con un panno di
carta.

Tenere il tester senza
cappuccio protettivo
nell'acqua del campione
da misurare in modo che
l'elettrodo e la sonda di
temperatura siano immersi
nell'acqua del campione
non più in alto dell'anello di
tenuta.

Viene visualizzato il risultato
della misurazione.


